TECNICA DEL TAMPONAMENTO PER EMORRAGIA UTERINA
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PARTO CESAREO

POSIZIONAMENTO TRANSADDOMINALE
IN CORSO DI TAGLIO CESAREO

CATETERE ATTRAVERSO LISTEROTOMIA

Estrenplta con ra‘ccordl 5 CANALE VAGINALE
di gonfiaggio

Estremita con pallone = CAVITA UTERINA

GONFIAGGIO DEI PALLONI

1° PALLONE ESTERNO

Siringa da 60 ML di soluzione salina sterile
(chiudere il rubinetto)
= TUBO DI COLORE BLU: “WATER”

2° PALLONE INTERNO

Stessa siringa da 60 ML di aria in base al volume
uterino
= TUBO TRASPARENTE: “AIR INFLATION”

MAX 420 CC
contare ad alta voce circa 7 POMPATE IN CONTINUO

(chiudere il rubinetto)

COLLEGAMENTO SACCA DI DRENAGGIO

Sacca di raccolta fluidi (inclusa)
=> TUBO DI COLORE ROSSO: “DRAINAGE”

RIMOZIONE DEL CATETERE

1° PALLONE INTERNO
TUBO TRASPARENTE =>

Rimuovere la valvola e

far fuoriuscire l'aria

2° PALLONE ESTERNO

TUBO DI COLORE BLU > Aspirare il contenuto

con una siringa
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VALUTAZIONE DELL'UTERO
CON ESAME OBIETTIVO DIRETTO

E consigliabile inserire la tubistica piegata
all'interno dellisterotomia, svitando la valvola
a 3 vie per ridurre ingombro.

Sfilare poi i tubi, uno per uno, all'interno del
canale vaginale e ricollegare la valvola a 3 vie.

E comunque possibile posizionare il dispositivo attraverso il canale vaginale,
previo lavaggio vaginale con soluzione antisettica.
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E anche possibile tagliare i lumi del catetere per sgonfiare i palloncini

ESTRARRE DELICATAMENTE IL CATETERE DALL'UTERO E DAL CANALE CERVICALE
ED ATTENDERE ALCUNI MINUTI PER ACCERTARSI CHE NON VI SIA RIPRESA DEL SANGUINAMENTO UTERINO

Per informazioni piu dettagliate sull'uso, le precauzioni, le avvertenze e le controindicazioni
del prodotto consultare il sito www.rimos.com e le istruzioni per I'uso complete.
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VALUTAZIONE DELL'UTERO

PARTO VAGINALE a—— CON ESAME OBIETTIVO DIRETTO

E/O ESAME ECOGRAFICO

POSIZIONAMENTO TRANSVAGINALE e
ESTREMITA CON PALLONE = UTERO

GONFIAGGIO DEI PALLONI

1° PALLONE ESTERNO \

Siringa da 60 ML di soluzione salina sterile 50/, D = m—

(chiudere il rubinetto) Salina sol.
Sterile Salina

= TUBO DI COLORE BLU: “WATER” ' Sterile
2° PALLONE INTERNO : :

Stessa siringa da 60 ML di aria in base al volume
uterino

=> TUBO TRASPARENTE: “AIR INFLATION”

MAX 420 CC
contare ad alta voce circa 7 POMPATE IN CONTINUO

(chiudere il rubinetto)

COLLEGAMENTO SACCA DI DRENAGGIO

Sacca \\
Sacca di raccolta fluidi (inclusa) o e

= TUBO DI COLORE ROSSO: “DRAINAGE”

RIMOZIONE DEL CATETERE Ari
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1° PALLONE INTERNO R 3
TUBOTRASPARENTE » Himuovere la valvola e HR SO —
far fuoriuscire I'aria Salina
Sterile
2° PALLONE ESTERNO
Aspirare il contenuto ! E anche possibile tagliare i lumi del catetere per sgonfiare i palioncini

TUBO DI COLORE BLU => y
con una siringa

ESTRARRE DELICATAMENTE IL CATETERE DALL'UTERO E DAL CANALE CERVICALE
ED ATTENDERE ALCUNI MINUTI PER ACCERTARSI CHE NON VI SIA RIPRESA DEL SANGUINAMENTO UTERINO

METRASTOP REF. =» 720264
Scatola da 2 pz. Fornito in confezione
singola monouso ETO e marcato C€

Per informazioni piu dettagliate sull'uso, le precauzioni, le avvertenze e le controindicazioni
del prodotto consultare il sito www.rimos.com e le istruzioni per I'uso complete.



